Manual de Instrucao

LANTERNA CLINICA PENLIGHT MD®
radiantlite Il
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Clique para desligar ou
segure para manter a luz

Duas Pilhas "AAA" .
enquanto pressionado
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Gire no sentido anti-horario Clique para ligar a luz
para colocar/trocar as pilhas

Importante:

1- Remova as pilhas quando nao estiver sendo utilizada.

2- Mantenha fora do alcance de criangas.

3- Nao mergulhe em substancias liquidas.

4- Evite exposicao excessiva a luz solar direta ou calor.

5- Temperatura de operag¢ao e armazenamento 10°C a 40°C.
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