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CUBO DE RCP
> cprcube”

Dispositivo auxiliar para treinamento de RCP somente com as
maos. Auxilia qualquer usuério a treinar a compressao
toracica sem necessitar de um manequim de RCP.

GARANTIA

Garantimos que o produto quando novo esta isento de defeitos originais de material
ou mao-de-obra e funciona segundo as especificagdes do fabricante sob condigdes
normais de uso e servigo. O periodo de garantia legal do equipamento é de 01 (um) ano
(sendo 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, I, do Cédigo de
Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia concedida pelo fabricante). Na
eventualidade de uma avaria ou falha dentro do periodo de garantia, o cliente devera
entrar em contato com a Assisténcia Técnica Autorizada e informar o produto, o
ntmero de lote, a data de compra e uma breve explicagdo do defeito identificado. A
obrigagao do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituigao
dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do periodo de
garantia. Essas garantias sdo atribuidas ao comprador original e ndo podem ser
cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia ndo se aplica a danos ou defeitos
considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de
transporte), defeitos por calamidades naturais, negligéncia, manutengao inadequada,
modificagdo ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

Consulte 0 nosso Suporte Técnico sobre quaisquer duvidas sobre o funcionamento ou
operagao do dispositivo.

Comeércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

R: Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 — Bairro: Atuba — CEP 82600-070

Curitiba, PR.

Tel.: (41)2102-8344

E-mail: Suporte Técnico: suporte@macrosul.com

Servigo de Atendimento ao Cliente: sac@macrosul.com

Fabricado por:

.M.LAB Corporation
Coreia

Importado e Distribuido por:

Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
Curitiba - Parana - Brasil

Especificagoes do Produto

Caixa "desenho do torax”

Dimensdes: 100x100x 105mm (fechado/caixa)
310x310mm (aberto/manequim)

Peso: 59

Equipamento

Dimensodes: 100x100x110mm

Peso: 2409 (sem pilhas)

Energia: 4pilhas AA, 3V (ndoinclusas)

Manual "desenho do rosto”
Dimensodes: A4(297x210mm)

@ caixa / Térax
A caixa se transforma no térax para
posicionamento do cprcube

@ Equipamento cprcube

Posicionamento ©
do cprcube S

<
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Local da compressao

Com sensor embutido que
analisa em tempo real a taxa
e a frequéncia da compressao.

LED de feedback
Composigao
Espuma de uretano.
(® Manual do usudrio / Desenho do rosto
Como usar Feedback

@ Pressione o botao liga/desliga
para ligar o cprcube.
Ele desligara automaticamente
apos 2 minutos se ndo
houver compressdes.

(@ Abra atampa da bateria
na parte inferior e insira
4 pilhas "AA".

(@ Abra a caixa do cprcube completamente em 0§9
uma superficie plana e posicione o cprcube &
para encaixar nas linhas pontilhadas.

@ Encaixe o desenho do rosto com o do térax de
modo que o corpo e a cabega estejam conectados.

0 cprcube emite som quando as
compressdes toracicas sao aplicadas
na profundidade correta.

Se vocé comprimir o cprcube por 3
segundos continuos, ele fornece um
auxilio sonoro.

Cada feixe de luz gira conforme cada
compressao bem-sucedida é realizada
(profundidade, taxa).

Se vocé comprimir o cprcube com
sucesso mais de 15 vezes seguidas, o
feixe de luz circulara em torno da parte
inferior com vibragao para celebrar a
concluso.
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